Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
APTT-sleduje účinnost vnitřního koagulačního systému


kaolin-kefalinový komplex



kaolin-zastupuje záporný povrch



kefalin-parciální tromboplastin, který nahrazuje destičkový komplex nutný k aktivaci faktoru X




zisk-naředění kompletního tromboplastinu v poměru 1: 100





plazma musí být dekalcifikovaná a bez krevních destiček

Parciální tromboplastinový čas je závislá na počátečních dějích hemokoagulace ve vnitřním systému-XII, XI, X, VIII

normální doba testu 28-40s

čas se opět srovnává s hodnotou času standardní plazmy a jejich poměr má mít fziologickou hodnotu- 0,83- 1,3

APTT prodloužen- u hemofilie A- nedostatek faktoru VIII



     u hemofilie B- nedostatek faktoru IX

