Tromboplastinový čas-QUICK
testuje zevní koagulační systém zastoupený faktorem VII, Ca 2+ a aktivovaným tkáňovým tromboplastinem


in vivo-tkáňový tromboplastin se uvolňuje z poškozených tkání


in  vitro-podáváme v nadbytku kompletní tromboplastin= proteino-lipidový komplex získaný z lidské mozkové tkáně

dekalcifikovaná plazma-získaná vysyčením Ca2+ citrátem sodným, přidaným k žilní krvi v poměru 1:9 (0,5 ml citrátu sodného a 4,5 ml krve) a následným odstředěním 10 min při 2000 ot/min

tromboplastinový čas=doba potřebná k vytvoření 1. fibrinového vlákna po smíchání dekalcifikované plazmy, kompletního tromboplastinu a Ca2+ při teplotě 37°C


výsledný čas závisí na koncentraci jednotlivých koagulačních faktorů zevního i společného systému- VII, V, X, II, I

ROZMEZÍ FYZIOLOGICKÝCH HODNOT TT JE 12-15s

INR=mezinárodní normalizační poměr, který se používá pro standardizaci výsledného času


fyziologické rozmezí 0,9- 1,28


poměr hodnoty TT sledovaného a TT standardní plazmy


podle něj se monitoruje a koriguje antikoagulační terapie

TT-prodloužen- fyziologicky- u novorozenců pro nedostatek faktoru VII



patologicky-nedostatek vitamínu K




        poruchy jaterního parenchymu




         nedostatek fibrinogenu

